
2025 年 12 月 

お客様各位 
株式会社 東機貿 

株式会社ＴＫＢ 

プレッシオ 2 ICP モニタに関する 

 重 要 な お 知 ら せ  
 

ソフィサ社製プレッシオ 2 ICP モニタに関しまして、改修のご連絡をさせていただきます。 

お客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げま

す。本改修へのご理解、ご協力を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

【改修対象】 

販売名 ソフィサ プレッシオ ICP モニタ 

商品名 プレッシオ 2 ICP モニタ 

 

カタログ番号： PSO-4000  

シリアル番号： 17G00179、23G01816、23G01817、23G01839、23G01840、23G01841、23G01843、

23G01844、23G01846、23G01847、23G01848、23G01849、23G01881、23G01882、 

23G01884、23G01885、23G01901、23G01902、23G02062、23G02063、23G02064、 

23G02065、23G02066、23G02067、23G02068、23G02069、23G02070、23G02071、 

23G02072、23G02074、23G02075、23G02076、23G02077、23G02078、23G02079、 

23G02081、23G02082、23G02083、23G02084、23G02085、23G02086、23G02087、 

23G02144、23G02151、23G02152、23G02153、23G02154 計 47 台 

 

カタログ番号： Y25-PSO-4000 

シリアル番号： 23G02080 計 1 台 

 

【改修理由】 

お客様から、「プレッシオ 2 ICP モニタ（以下、モニタ）にソフィサプレッシオカテーテル（以下、

カテーテル）を接続した際、モニタの予期せぬ再起動が発生し、モニタリングできない」との報告を

受けました。 

海外製造業者にて調査を行った結果、モニタにカテーテルを接続時にカテーテル内でメモリ（更新）

エラーが発生すると、低い発生率ではあるもののモニタの再起動を引き起こすことが判明しました。 

海外製造業者は、カテーテル内でメモリエラーが発生した場合でも、モニタが再起動せずにモニタ

リングを継続できるソフトウェアに更新を行うとの連絡を受領したため、弊社においても、国内に流

通している対象製品について、ソフトウェア更新の自主改修を行うこととしました。 

 

【お願い】 

弊社担当者よりご連絡を差し上げた上で、対象製品を改修させていただきます。対象製品は、識別

隔離の上、新たなご使用を控えていただきますよう、お願い申し上げます。 

 

【お問い合わせ先】 

販売元：株式会社 東機貿 本社営業部 Tel 03-5762-7312 

 札幌営業所 Tel 011-789-6350 

 仙台営業所 Tel 022-782-3216 

 名古屋営業所 Tel 052-800-0073 

 大阪営業所 Tel 078-854-6027 

 福岡営業所 Tel 092-271-4695 

製造販売元：株式会社ＴＫＢ 品質保証グループ Tel 03-5762-3007 

 安全管理室 Tel 03-5762-3077 

 


